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Tabel van eisen verbandrichtlijnen 2010 
 
Alle medische hulpmiddelen moeten voldoen aan de richtlijnen van de European Medical 
Device directive 93/42/EEC. Alle producten dienen een CE verklaring zichtbaar op de 
verpakking te hebben. Voor steriele producten geldt een CE met nummer van de notified body 
(bijvoorbeeld KEMA). Niet steriele producten 
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Mondmasker voor beademing Met terugslagventiel / 
eenrichtingsventiel. Van buitenaf moet 
zichtbaar zijn dat het product niet is 
gebruikt. Voorzien van een 
Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. 
De eventueel vermelde reanimatie-
instructie moet volgens de laatste 
reanimatierichtlijnen zijn.  

 
 

Reddingsdeken / isolatiedeken 210 
x 160 cm 

12 mu. Op de verpakking is duidelijk 
aangegeven met pictogrammen of in 
(Nederlandstalige) tekst op welke wijze 
de deken aangebracht moet worden bij 
hitteverschijnselen en op welke wijze 
bij koudeverschijnselen.  

 

Snelverband gerold 10 x 12 cm. 
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